ATTENTION
Lors de la saisie d’une phase de stérilisation, par défaut c’est la date du jour qui est affichée, notamment dans le code du lot. Il faut la vérifier systématiquement APRES la saisie du nom du kit car elle revient toujours .

Vérifier que le code du lot soit toujours :
00/00/2010-CODE-000000
 -----------------------------   -------------   -------------------

Date       pas d’espace   tiret   4 lettres du nom   tiret     pas d’espace  6 chiffres
																		(Dont le n°)
